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1. 利用登録申請書について
「利用登録申請書」と「利用登録申請書・変更届」を一つの様式に統合します。

変更前
・利用前に「利用登録申請書」を提出する。
・年度内に登録内容に変更が出た場合は、
「利用登録申請書・変更届」を提出する。

変更後

・利用前に「利用登録申請書」を提出する。
・年度内に登録内容に変更が出た場合は、
「利用登録申請書」の「1．登録区分」の
「変更」にチェックを入れ、再提出する。
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利用登録申請書 利用登録申請書・変更届 利用登録申請書



2. 利用登録申請受付について

第1期4-6月 第2期7-9月 第3期10-12月 第4期1-2月 第5期3月

6/16-30 9/15-30 12/15-31 2/15-28 3/16-31

2017年度まで：年度内いつでも受付変更前

毎期最後の約2週間は利用申請不可
それ以外は年度内いつでも申請可

変更後

は申請不可

・申請不可の期間中に提出された書類は、次の期に受付いたします。
（例）6/16に提出した場合は7/1受付
・申請不可の期間中に利用開始する方は必ず事前に利用登録を行ってください。
・年度内最終受付は3/15です。
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申請可 申請可 申請可 申請可
申
請
可

「利用登録申請書」の受付できない期間を設けます。



3. DNAシークエンス受託解析について
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「泳動のみ」の受け入れのパターンを増やします。

シークエンス反応から依頼する場合は変更はありません。
DNAシークエンス受託解析依頼書は新しくなります。

項目 変更前 変更後

反応試薬 BigDye 3.1 → BigDye 3.1、またはBigDye 1.1

提出時の
サンプルの状態

乾燥 →

（以下いずれかの状態で提出）
・乾燥
・HiDi Formamide 15µｌ溶解
・Xterminator上清（100µｌ以上）



4. 機器利用申請書について

変更前 変更後
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・機器別に作成（全50種類）
・電子ファイルまたは印刷物を提出

・機器室別に作成（リスト形式）
・電子ファイル提出（印刷物不可）

「機器利用申請書」の様式を大幅に変更します。

a.　登録区分  Registration Category

b.　申請年月日  Registration Date

c.　氏名  User Name

d.　所属（研究室名など）
      Affiliation (Laboratory Name)

e.　Googleアカウントアドレス (機器予約用)
      Google Account for Reservation

利用機器名　*()はメーカー名
Instrumentation Name

カレンダー名
Calendar Name

✓
利用要件
Requirements for Using Instrumentation

11a. オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-X710 1号機

     All-in-One Fluorescence Microscope BZ-X710 #1

     (KEYENCE)

MSIK11a-1_BZ-X710-1

11a. オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-X710 2号機

     All-in-One Fluorescence Microscope BZ-X710 #2

     (KEYENCE)

MSIK11a-2_BZ-X710-2

11b. オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-X710 解析用PC

     Anaylsis PC for BZ-X710

     (KEYENCE)

MSIK11b_BZ-

X710AnalysisPC

21. 画像撮影システム ChemiDoc Touch MP システム

     ChemiDoc Touch MP Imagin System

     (Bio-Rad Laboratories)

MSIK21_ChemiDoc

Touch MP

35. 微量吸光度計 NanoPhotometer
®
 C40

     Microvolume Spectroscopy NanoPhotometer
®

 C40

     (IMPLEN)

MSIK35_Nanophotome

terC40

55. マルチ検出モードマイクロプレートリーダー SPARK
®

     Multimode Micropalte Reader SPARK
®

     (TECAN)

MSIK55_Spark

56. StepOnePlus
TM

 リアルタイムPCRシステム 1号機

     StepOnePlus
TM

 Real Time PCR System #1

     (ThermoFisherScientific/Life Technologies)

MSIK56-

1_StepOnePlus-1

56. StepOnePlus
TM

 リアルタイムPCRシステム 2号機

     StepOnePlus
TM

 Real Time PCR System #2

     (ThermoFisherScientific/Life Technologies)

MSIK56-

2_StepOnePlus-2

57. セルソーター SH800S

     Cell Sorter SH800S

     (Sony)

MSIK57_SH800S

58. 卓上超遠心機 Optima MAX-XP

     Tabletop Ultracentrifuge Optima MAX-XP

     (Beckman Coulter)

MSIK58_OptimaMAX-

XP

h.　その他特記事項（任意）  Note (Option)

f.　利用機器  Research Instrumemtation

g.　測定概略/利用用途　Outline of Analysis / Purpose for Using

京都大学大学院医学研究科　医学研究支援センター
Medical Research Support Center, Graduate School of Medicine, Kyoto University

薬学部構内医薬系総合研究棟3階306共通機器室（イノベーションハブ京都内）

機器利用申請フォーム （平成30年度）
Registration Form for Research Instrumentation in Shared Instrumentation Room of Innovation Hab Kyoto

(Room #306, 3rd floor, Med-Pharm Collaboration Building, Faculty of Pharmaceutical Sciences Campus)

利用者情報  User Information



5. 大判プリンタの利用について

項目 変更前 変更後

設置場所
総合解剖センター棟4階402
（スタッフ室）

→
総合解剖センター棟4階401b
（401a共用解析室奥）

予約方法 メール →
Googleカレンダー
（他の共通利用機器と同じ）

利用可能時間
開室時間中のみ
（平日9:30-17:00）

→ 時間外も利用可

用紙の交換・
大判プリンタの操作

スタッフが毎回印刷補助 →

14:00-17:00 印刷補助あり

9:30-14:00
および時間外

印刷補助なし

利用負担金（医学） →
スタッフ印刷補助ありの場合

+¥30/10cm
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詳細は「大判プリンタiPF8300S（Canon）利用の手引き」をご確認ください。

予約方法など利用体制を大幅に変更します。


